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ALL SWITCHES VIEWED FROM: REAR 


RANGE SWITCH MAX. CC, 1.5 V POS 
SELECTOR "AC" POS. 


ALL RESISTORS IN OHMS 
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ALL VOLTAGES MEASURED WITH 
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